
 

 
Ditta 

 
Parametri del capitolato non rispettati 

 
 
       Di Giovanni Srl 

 
 
Sonda  

 
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 

 
 
Distek Strumenti &Misure Srl 

 
 
Sonda  

•Range di misura  
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 
 

 
Ricevitore modem  

•Temperatura di lavoro 

 
Exacta+Optech Labcenter 

 
 
Sonda  

 
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 

 
Selin 

 
 
Sonda  

•Range di misura  
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 

 
Laboindustria Spa 

 
 
Sonda  

 
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 

 
 
Rometec 

 
 
Formazione, 
installazione e 
garanzia 

 
 
 
                     n.d. 

Zetalab Srl  
 
Sonda  

 
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 

Incofar  
 
Sonda  

 
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 

Certificati di taratura 
LAT 

La taratura dei punti negativi non scende 
sotto i -16°C 
 

Test srl  
 
Sonda  

 
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 
 
 



 
CAMI Srl 

 
 
Sonda  

 
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 
 

Valchimica  
 
Sonda  

 
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 

FAVS  
 
Sonda  

 
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 

Micro Lab Equipment Srl  
 
Sonda  

 
•Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 

Teorema Sonda  •Lunghezza sonda 
•Diametro sonda 

Analytical Control De Mori Sonda  •Range di misura 
Ricevitore modem Allarme esterno/grado di protezione 

 

Dall’esame delle offerte pervenute, si rileva che i sistemi che mostrano una puntuale corrispondenza con le 
caratteristiche indicate nel capitolato sono quelli proposti dalle ditte di seguito riportate: 

- Tecnochim di Loschi &Zecchi Srl 
- SB Medica Srl 
- Chemicals 

 
A parità di caratteristiche , l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dalla Ditta SB 
Medica Srl al costo di € 4390,00 + IVA. 

 

 

Dr.ssa  A.Cannizzaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993 

 


